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1. 04KS TECIUklCZm ) 



1. D%am og^lam •••••«••••••••••••*•••••••••••••••• 5 

2. Lamp* o»eylo»liopew* 3 

4 

3« Csaa jaacrx*v«iil'a apar«tu 3 

4. Varunkl pr«ey 3 

3. Charakt«r 7 «tyk* osl T 7 

6« Uki«d p«d«tMry cKa»u 8 

7, 8tablliK«oJ» abr«7.u 9 

8« VzMAoniacx B««mftrauMfO •dchylBoi* « o*i Z ««w« 10 

9* Kallbr«t*r wxn«onx«ui« 10 

10. Nodul*cJ« JbsxioAoI 11 

11. SkAlB p<mi%rova 11^ 

12. Vyrnlmry 1 olytar H 

13 . Odperaio46 ■•chaaiosn* ••••••••••••••••••»••■•«. 

14. Crr*aic«vi« warunki kllaatycsaa II 

13. WypoBakanla no r — I n a 

16. Vypooakooio spoo )alno 
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II. VSTBFKl cznwolci 

1. Ochrona praad porakaniaw 1^ 

2. Xzia taiowaaia d»eylo«k«pu 

3. hakll— tyaaeja 15 

III. OPI^i I OUSLUQA 0RGA*f6w RBGULACJI 

1. I’lyta caolatra 

2. Plyta tylna 



IV. HRZYGOTCkAklE PEZWZADU 00 HiACY 

1. Uatawibula or^andw rapine Jl 

2. Zai^caanla prxyra^du .'. 20 

3 . PodI%o*a*ii.o badanofio abiakvu 21 



4. Kalibraeja wzBaonlaoaa oal Y 23 
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.V, ZALBCEMA OUMO^MIE 0D6LUUI PUZYUfkaU •• 

It Poa iu 4 (lwauki« sif akal^ peml m'wii 
2* %yb^r odchylattla w o«l X ••••••••••• 

3* MoAliw«[i)cA «ryx«*lAnla podatavy osmu 
U yb6r Podsaju pracy padatavy cxaau • 

kr ' 

9« Obalucp wsaHaanlaeam aai Y •••<«••»••* 

Tl. ilAOANlA TSCUVICZIOE UiiCYLOSKOPU 



1« Zaatawlania prxyrK^d4« niacbf ctoycb da praaprawa* 
daanla badad 

2* Badania ayataani odohylani-a w aai Y ••••••••••••••• 

3« Padatawa oxaau ••••••••••••••••••••••••••«•••••«»• 

V« Stablllzaoja ainramu ••••••••••••••••••••••••«••••» 

3. Vzaacnlace eawnptrana^ra adohyiania « aai X ••••••• 

6* Vawnptraoy kaXibratar wcaacnianla ••••«••••••••••• 

7* luarta badaoia taotmloaaa^a 

Vll, OPIS UkAAD^V 

0 

1« VzMaciiaea adohylania pionavafa X-IOO 
'3. Uklad vyzvalania 1 padatavy aaaaa Z— 200 •••••••••• 

3« Vaaaaaiaea adahyiaaia paziaM^ Z -300 •••••••••••• 

r 

4* Uklady zaailaoia niakiasa napifoia i iaapy 

aaayiaakapawa J ••••••••••••••••••«•••••••«•• 

3. Kalibratar Z- 3 OO 



VIII. ZBSTAklkklE POOZESPOI.6li 1 

a 

1. Zaapdi 7-100 Vzmaoniaoa adehylaaia planawa^ #•••• 
2* Zaap<6l Z-200 Uklad Ifycaalanla i padatavy oaaau ••• 

3. Zaapdl Z -300 Wsotacaiaec odobyiania paciaaaea ••••• 

4. Zaapdl Z-400 (Jklady Eaallaoia niakiaao uaplfola 
i laatpy oacyloakopaaa J 

5» Zaapdi Z-500 kalibratar 

IX. 6PXa AYaUKkAk 

1. Sohanat blako«ry aaoyXoakopu ••••••••••••••••••-••• 

2. doUaaat idaaay wzaacoiaoa odebyXanla pionawa^a 



23 

23 • 

24 

24 

25 

26 

27 

27 

26 

31 

f 

33 I 

34 

34 ; 
42 



3V I 

W 

i 

1 

■ ? 

4i 

44 

< 

r ' , 

44 

h9 f 

35 i 



Zaapdl Z- 100/PI 





3. 

4*. 

5. 

6. 

7. 

9. 

10. 








SclMMat i<l«9vy ukladit trycwalwai* i p«d«t«vy 
Z««p^t 7-?00*/P2 

Sch«Mt Mkl«dti pra«l^oonilcA padvtMry oaaau 

Z«sp4l Z.2O0b/P2 ♦.•..•••• 

SchaiMkt Mkladu wMdonlacM •dohyiaaia paaia*** 

Z-300/P2 

Sohaaat idaawy ttki.addw zaailania njiakia^ifo iu%piyai.a 
i laapy at^cylaakopawaj Zaapdl Z«#00/P2 

^cUaaMt ^A«avy kal4brat#r« Zaap^I Z*500/F2 •..••••••• 

RyaonaW plyty caol«»waJ 

Ryaunak piyty tylnaj 

Roaaiaazcaania nlakt6rych padaaapel4v i alaaantdv 
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i. 



• DANE TBCUNICZNE. 

• « 

• • 

. ILADlD 7.AE *H ADIOTBCHNIKA* VH 

• lLK«70fO 

• <»#cyl«»k*p poMlarotry 0 (;^ln«K« 
■•StOVOWABla 

I 

• rw surxjHT / nho / 

- w/« FV Erfurt 
• r 1 

• 4 12 mm 
» kS X 60 MU 

- “s / "j/ 

- Kupifoir prcy*pi««sa Ji| 0 « - 1,6 kV 

3. CZAS NALikZEWANlA APAIUTU. 

“ 1 eods* do ool4|^i foAa'poJLoo J zdolAoAoi pOMiarowaJj 

" 5 aLin* do ool%snliFoio zdolno6ei poaiiarowoj naplfd 1 csaodw 
MEAoiAbAlno66 poioAonla pltuokl boAo by^* w6«rozao vifkoM nlA 
irynika to o don /oh w pkt* 5»6. ; 

• 30 ook« od olurili sol^osoala aporatu do aomorttu 'pojawiOAiit 
•i9 pioakl lub liaii na okraale. 

4. VAAUNia PRACY. . ' 

ZoallaBlo • ai#6 pr^du aalohnoc* lob akim 

Idtor aoimt;tr«By 

— aapifolo anaaiOBovo aloei - 210 lub 110V oa d4|dania 

•> aapipaio Knaaionava akaau« • 11 V 

laiara 

,1 . r.^ 

• TTi aal aaawy aakrap apip6 aa» 




1« DANE U06 lNE 
« Froduoaut 

• T/p aparatu 

• Zaatooawanla 

1, LAMPA OSCYI OSKOPOVA 

I 

- Produoent 

- Typ 

- llo 66 atruaianl 

- Sradxiica akranu 
<• Ptila poalaroaa 

- Typ akranu 



196 da l4l V lub 100 da ItOV 







KK.7010, 




■zifltmiotivtry zaicres napifcla akuanj» - 10y5 14V 

la t ora 



e«fatotllvo46 znaalonowa oapipcla 
alaol zaailaj^ooj 

« 

zakraa csfa totllwoiol napi^6 za-> 
allaJ(|oyoh - 

i 

•oo pobloratM •him 

-max 

zabozpiaczanla przad xwarolaa • 

1 prz«ol4:kanie8> 



- 50 H* 






4. 2* Taaparatura otoczoniai 

- taaporatura odnlaalonia 

- aakraa toaporatur atoozanla 

4* 3, Uil«;otni>46 wa^lydna /aakroa/ 
4«4« Dopuaaezalny ojmm praoy eiii^iaj 



45 do 67 Hb 

4 OVA a aiool 220V lub ' 
20 V E akuaulatora 

aabOEplooBonio toplko«ro 
E wkladkaaii typu V«Ha, 
250 iiA przy saailanlu 
aparatu a aiool 200-240V 
lub 1A pray aaallaaia 
a aiool 100 do 120V, 



i 

m 

i 



oraa aabozplaoaonio topi« 
kovo typu W.tiai 2 A 

a 

przy aaallaniu aparatu 
X* akuanilatora 12V* ! 



- 293*K / 20®C / 

. 278 do 313*2 / 05 do ♦kO 



•c/ 



20 do 80 % 
oi oocr ani o aony 
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CMARAKTERYSTYIU OSl T / odohri«ni« pioti*«« / 



!• 



RedsaJ vnaenl«o7.ft odohyla* 




r. 



RodcaJ tluaik6w wajAoiovyoh t 



• varokopasMvy wamicniaoB 
pr%du staiaifo s wajialM 
nlasyiMtrxcsoTiB atal* I 

1 xMlMixiapr^davyai ^ 

Wstopnlovy tlunlk c dziaL«l 
nlkaou HC aRtMupanaowany 
csf alotliwoloiawo i far. 
a ataiaj iapadaucjl vaji 
-waj, nlazalaknaj art raicra«l 



s i 

' ■ 

;a«fa J 

lioiJ 



I. 



Vap^tcrynnlk odohyXania 



1 . 1 . 

1.2. 



Uchyb padataaovy 

Uofciyby dadatkaaa wap4ioxyn* 
Rika * odohylanla 

a. ataiol6 

b. wpiyw aaiXany naplfoia 

aaalXaJ^caca 



au V/ds J 

I 

t ^V/d» da 20V/dx w dwuuaato^ 
kallbraaaxiyoh podaakraaacR 
a aakaanoji 1i2;9 

I 5 ‘ 



I 3 ^ V ai^irvi f soda. 

» 3 






Kiaa tabilnoA^ paiaRasia plaarfti. 
- dRfi^atrwaly dryft plaadc.! 



I 3' 4a w piaraaaaj Radaiala 
baapalradala pa upiywla 

oaaau nagr a aaania 



- dryft plaadil apaaadaaauy 

101^ aialanR naipifoia aaaila-i •^9 da 

J 

Ola '. < ■ 



Li i 



Charaktarya tyka eayatatllwodeiawa 1 adpaviad^ lapula 

- aaarakadd paaaia /«34»/ dla 

wa^^aia • - € da 15 «• 

- daloa aaaatatliva4d grmmt^ • | Ba ' 



i 






oaoa did variola • ru * 



• - 1 

'til 




Klt-7010 







*11 



I §. 



3«6, 



os«« narttataai** 

prcsrostx 

cwicy 

Prcvauw o«i Y 



"SL 




5 « 7 * ' Inp^dfluicj* vej 4 olow« I 

5,6* MAk-synalxie napi^cl* v^jiclowe i 



6. 



UKLAB PODSTA¥T CZASU, 



6«1« Bozciii^ 

- rod»aJ rOKOi%ffu 



- rodsaja pracy 



2k nm 

J i' 

3 

* 12 dzialalc ^ 

ka akraou 

Jk 

IMA t 3jt //27pF 
400 V 



! 



. ^ 



I 



6«2» Zakraay wapdAczymilk4v ozaau i 



6»2«1« Uchyb padaiavaay 
6*2<%2* Uebyby dodaikawa 

- vplyw tOfl aslany aaplfola : 5 ^ 

Baailaj%aaffa 



lioloay 

wyawalanyf arac aanablatey 
a ukladaM podirzyaiywania 
podatawy ozaau ~ 

praca autooiatyouila vyzwa<> 
lana* eras tryzaalana a ra- 
Kjaialaniaa blaeu robocza- 
CO 

0|9 aak/dx da 0|2' ^ak/dz 
w 20 kaiitMTOwaBych zakra- 
aach a aakwaaoji ti2i$ 

5 * ■ 



I" 

I 

1 



6*3* Ekapaaaja raaoi^u 

• apaa4b dadatkawac* raaoi^* i 

cania 

« aakraay akapanaji 
» uobyb akapaaajl - 



..'W' 

sad.ana w ma acaiaola *r 
aiacaa aai X 



I ^ 




oaaa/4a k1 i oaaa/4a a 0«J 

5 ' 

praaauv X aaakliirla eantra^ 
aaoia kakdaca adalaka tf* 
ajr X aa aba aadoraaaah ak» 



I • 






7,1* Rodcaje stabillxftoji obrttsu : «ryswiLlanl« podstavy c».« 



7c ST4BLL1ZACJA OQHAZU* 



m 
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ru irpwti^trzn*^ lub e«wxiytr*» \ 
nmam pr'4«biecAmi ncuraa t« j^cynti | 
/ "♦■ / lub opftdA Ji|oy«i. / ^ 



7*S* RodxaJ* wyswalanlai 

■ pa^ala 20 U« do 15 *MH* 

•TV-V - tolewlzyjoyw Impuloeoi odohyloaio plonoiro(ic»» o poA. 
■io 20 lix do R kUx 



•TV.H* . tolowizyjuyoi inpuloon odohyloaio pozioaoffo* w |m»4. 



W iryAoJ podaaych poomooh es^o toilivoAoi usyoAuJo oif atoboito 
zoejy obraxu o tryooWoAci 2 ds i wifkaooj pray wyowlaaiu wo. 
«nf trmya*' 

i*rzy wyawoianlu zownvtrxnyoi uzyokujo aif aiobllizocjf obroow. 
dlo ayenolAw o oaiplltudzio IV, 

7, 3* i*rA(; /ozuloi6/ vyKwolaalai 

0,3 dc, wya, obrozu dlo wyzwolonlo wownfirznogo • dlo I 

syenolAw bodooych o kaztololot foil prootok^tnoj 1 Alio, arodJ 
Dlo dlugioh IwpulaAw, krdtkloh lapulaAw 1 Doplf6 aionaoidoJ* | 
nyob 1 Idle , | 



J dz wyaokoAei obrozu dlo iryzwolonlo *TV.V* dlo syf^olAw t«a<io) 
•nyeh o koctoAoio alnuaoidolnyai 1 oayatotliwoioi 3 O llo, pr*V | 
vyzwolODlu woonytrenyoi* | 



mle 12 kliz do I3 IBlz 



t 




2 dz wyaokoAoi obrozu dlo ay'ouoldw bodonyoh o koat^fola 
aiouaeldolnyoi 1 czfo totllwoAol 13623 llzj dlo wyzwaloulo 
wown r t roiiooo , 

0,5V dlo wyzwolonlo zownftronoeo • ^ • ' .r ^ 



I 






7.5. 

8 . 

8 . 1 . 

8 . 2 . 

8.3. 

8.4. 

9. 

9.1. 

l' 

9.2. 



n- y 

i" 

ZaatrM*«nlA odnainla k««tAltu pr7«bi«i;4w 1 czf»tatllw«4oi 
Jak przy vyawaiaalu wewn vtrsnym. 

t 

Uwajta t . 

1 . paraaatrr cxaaowa 4radnia dlucioh inpula^wt 




- oraa trwania ok. 250 asak. 

- craa naraatania min. 6 naak. 

2. paraaiatry ozaaowa k.rdtKlch xapuladwt 

- ozaa trwania - 30 uaak. 

- czaa naraafcatila • 6 naak. ain. 

Zakraa dzialania ra^^ulaoji pazlaiau wyrwalanla: 

dla ayzaalania wawn^irznaifa i 1 6 da. «rya. obraru w pa4aii.a 

« 

do 100 kHa 




I 



lapadancja vaj^oiowa ukladu i 100 kSl 
wyzwaiania zaany tranaeo 

VZMACIilACZ ZEtfNBTftZNECO 01>CUYLAKXA U OSI X. 

tfapAlozynniki odohylania 4 0,2 i 1V/da 

Uchyb podatawov>' wap6locyn- t 25 % 
nlka odohylania 

Fasmo przaniaaianla /»3<10/ t O da 1 Mlia 
Kazyatancja wejAclowa : 100 K.A 



kALliJHATOR k7M0Clia£MA 

J 

Hodza3 kalibratara t wawnfirany sanaratar fall pro- , 

atoki|taaJ j- 



Kaatali naplyela kallbruj^* 
ca^a 



i 



fala praatoki|bna a vap8loaynniy 
ku trypainlaaia 0|3 ^ 10jt» a ^ 
eaasia naraatania 5^* naka., 
a oaaaia apadania 3 naka. , « 

a aviaach i praaraatach 2 





nrrrtr. 



mtJiLa • 




\ 



Ir,- 



•n ♦ 






Ji 







Ui* 70 iO« 






■5 



I 

! 

1 

I 



9* 3a CiifststliiroA^ fftli proat^k^tnaj t 

9,4, Hmtrf0^6 nftpilfel« tryjAolov^^o'’ 

9 « 9 , Dokladu*46 naplfoik wyj4ciow«^o t 
10. MUOULAC )A JASKO^Cl / oi Z / 

’("I 

10* f« Cku1o 4<^ modulacjl t 



10»2« Iaip«dancjk w«j4oiowa 




1 p 3 UJh 1- 
i V 




f , 

IOYp»p vyvoluja vidoozn% I i 
Jkano^cl atruvlz* f ' 

nia I 1 

1 

10 kSl //22pr vi» 47 nf 1 



■ T 

11 . SKALA POKIAROVA/ 

. Piytka z* aekla or|{«niomn*^ /p«rap«x lub plazi /» laoQowana ! 
na akranl* iMpy. Plytka poaiada naniaalmiH aiaikf paailara* 1 

wi| o podatawovrych dciaAkaoh 6 aaa« Caniraln# llitia X 1 Y • 

1 

padaialona ai| dodaikowa cm 0p2 d«« Pasioaia lixtia w odatppaetil 
♦2,4 dx 1 •4|4dz wsel^daa 4rodkovoJ paaia<laj(| rdwniaa doaa- j 
tkowa atiaki 0,2 da* 



12 e VYHIARY 1 ClBtAR« 

• wymtmry / X, I, Z / t 220 x 142 x 358 mm 

- aaaa aparatu : 4,4 kc > 3 ^ 



13* OUPOBKO^^ fiXCHANlCZNA. 



I 



1 

I 

D 

r 

I 

\ 



15. 



‘*Tr“ 




• (rrrupa flKipornoAoi Wf i X Gtr, 

PK.71/T^6500 ark. 2. 

UilAklCZNE VAilUMKX KLlMATYCZkX / tr^iapori / 
«T|; PN.7<tt/T^6300 ark, B. 



rYPU.>A2£JirX£ NORMALKE* 



a. w oi>raoia krajowyw 

- inatruluyja ekapXeataaJX 

• karta pfvat'a&cy jna 

• oa prxyra^d 

' ■a 

.a. ^ 



t a«t. 1 
I axt. 1 



s^_ Jo 











s«t . 1 








V Aksporcl* 

Jak obrocia krajovyni, iacx dodatkowot 
- bazplacetiiki WTA *50 nA 1 2t5 A t po 3 azt. 






16« V/pasakanla apaojalaa* 

16*1« Soada pamiarowa RC 1:10 typ S->12A I kpl« 



I 



' : 



it 



Dana taetioloana aondyl 
1* Stoaunak i^adzialu napifcla ••••••••• n ■•• • •••••«• lilO | 

*• Razyataacja wajiciava ••••••••••••••••.••••••• 10MA t 2^ | 

3* Fojaono^^ wajAoiowa ••••••••• ,,f •••••••••••••• • 16 1 0,3pF_ 

* I 

4« '/akraa dostrajanla aondy do pajaano^ol aajAcio* || 



aaj aacylbakopu 17 *■ 30 pF 

5* Szarakoi^ paaaM. -3dB •••••••••••••••••*••••••• 0-90 MUs 



Prey korzyataniu aa aprzf daal a poJaanoAclawa^a wajAoia 
oacyXeakopu • • aoada otmiaa 10->kratala doln% oapata- 

tlivoA^ £jranlozn% aparatu a 5 Hz do 0|5 Hz* 

Szarakai«S paana przaoaazanla a sakr-aaia na jwyaazyoh' cOp- 
atatliwaAoi nia ulaaa zaiaala. 



1 



6 • C zaa aapaa ^asi a #••••#••••••••••••••••«•»••••• 4 na iaaka« 

7* Zniakastaicania abwiadnl iapulau ••••••••«•••• przaraat 

lub ztrla 



w 

% 

j 

i'^ 



do 3 It 



8« Dopuazozalna oaplfcla vaj4oiova | 

a* 500 V w paAaia cap •tatliwoAai da 1 Mlz 

b* too V w paAaiia ezf atotl iwoAci da 25 MU* 

o« 60 V «f paiaia ezpaiotllw«4oi do 50 Mlz 

d* 30' V w paiaiia ozv* totliwaioi da 90 Mia 

9* kadaa4 zaoiako vy .jialaaaera ••••••••*•••«••« 




imc -50 



i' 

10* 0iu^aA6 przavddu pomiarawofto • 1|2 ab«atta« ' 

• •< 



■ f 



51 
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nMadnA aprftjmu jj|oa ####»#•• 
naaadka aopilkawa 




mmt 
9S k 


naaadka % tM^cyklaai 




n* # 


naaadka ualaaia Ji|aa 




0S ft 


prxavAd uaiaaiaX%oy « uohwyta 


poi krekadylKovya 1 


mzt 



. * - - U 

«r, ^ >c, •• ^ ^ 





UVAUAi 



:Z £ 



1 



1« tfypo«*A«nie •p«oJaln* doatarcsa «if na oddai*lji* aaiadvlMbia / 
dadatk<Mf«. 

2« Swidf typu ti-l2A aoana aaato«ova6 do ianyoh typAw oaeylooko* < 
pdv o pojofluio^ci wajAciowaJ 17 ? 3^ pF, - 1 

V kaAdya wypadku •tosavaaia ooady naXady akompapa owa^ saiay 1 
1 prr.araaty ia^uXau prostak 4 |tnasa aaabaarwawaj:)# na aKjrania 

T 

aacyloslcopu alaMntaa karakoyjnya uaXeavcxonya na oprawca ^ < 
aaclaku vyJiAclawa^o aondy wadlu|^ punktu 3»t» atr« 26« 
nlnlajazaj Inatrukoji# 




W9TEP)TE CZYNNO^I PRZYGUTOVAVCZK. 

OCHROKA PRZED PORAZERIBM. 

Oacyloskop wini«n by6 itmmLlmnj » blaei 'elaktryoauu* J , 

«r ktdrej Jako oohronf j>r%«d poraAanlaa ataauj* «if 
UKlaalania Xub aarowanla* 

Przaw^d slaclewy prxyrx^du Jaat 3-*ylo«fy, £«kodozo«iy 
.wtyczk^ 2-bl«|?iuiow^ z zaciakiaa uzlamia j^oyv . 

Zaoisk t«D wlnian by^ bastfz^lfdnia poi%cmony « iaaa% 
pr«yrz%du * 

Stan n/v pal^ozania naXaky sprawdzX6 praad piarwasyai 
aaXna taXowaniaa aparata oraz kakdoracowo po tranaporcXa 
aparatu i po tryaXania . wtycaki. 

SpravdaanXa praaprowadaid omoalerza«| badaji|c prsajdoia | j 
ai^dzy aaciaklaa uBXaaXaJ%cyia wa wtyczcai a zaoXakXaia T 
uaiaaia ji|oya a przyra%daXa na pXyoXe tyXnaj. | 

Raayataacja tae:o praajdola aXnna byd ola vl^kaza nik l9 .1 
Frzy inatalaaanlu oaoyloakopu w poaiaazoaaulaoh viXffOt* | 
oych w pobXiku rur Xna taXacy Jnych urz^dzad a^zawczyah < 
Itp. calaca aif atoaovad dodatkowa uzlaaionia oohronnat | ' 
X^oz^c ja 'Z zaGiskian uzxaaiaj^cya pr«yrzi|du» 

t 

W Gzaaia pracy araz zawaca, przavdd alaclowy wlkczony^ • 

Jaat do gniazcla slaclawatra, przyrz^d aluian byd obudoaa<* 1 
ny» a druby obudpwy almiy byd dokr^cane* J 

kia noAna zdajaoaad abodaay aparatu ^ *dy atyczka przyrsk^ 
nla Jaat adi^czana od «rnlazda atykoaa«;o instalaojl zasl« ^ 

> i 

XaJ^eaJ, 

VazaXkXa oaprawy aaeylaakopu aXnny byd przapraaadaana 
praaz paraanaX abaanany z przaplaaMi bazpXaczana taa 
1 lu.£lany pracy dXa ura^dzau aXaktry*i*bych i poaiadaj^oy 
odpoaiadnia kaallflkacja zaaodoaa* r 

XNdTAXX)VANX£ 06C]pXX»3k0Pb, 

Uacyloakop ainXaa byd ioataXoaany a poalaazezariaoh » , 

a'ktdrych tanpapaiura ala zaU.anla aXf a zakraaia aifkaayzi 
ad 178 da 313 ^k / ♦5*^C da a ail£;otiio4d azd:lkdna 

ala przakracaa 80 %, 








▲tvo«r«ra poai*aKos«h wlima by6 woln* *d tr^oyoh p«ir i t;ax6m I 
oraz pyiu* 

" f ' 

Oaoyloskop wLnlen by^ ustawiony, na stole lub i^clcu przyra^* 
dovyiB, nie narastonym no wlbracjo i vet<*zi|eya 
TroeiioDlo eloneczno nie powinny pada6 bezpoiroddo uo okron 
lampy oacyloslcepowel* 

Przy pracy w pobll^u allnyell p4l eloktrycmyoii zaleea sl^ *’ ^ 
O0oyloako$ uzlomi^a I j 

! 1 

3a REKL1MATYZ4CJA. 

RokllmatysacJtr pi zeprowadza aip wAwovao, gdy przyr»|d byl f ’ 

traneportowany lub przechovyvany w uarunkach znacealo rdd- I ' 

<'i%cych si 9 od warunk6w praoy» a Bwlaezcaa w zbyt duRoJ ir4.1« \ 
liotno^ci lub w cbyt niskioj tomporaturzoa ‘ ' 

WoKl inatyaac Ja eprowedea elfi* do poaoo taalonla preyr’S^du w otaf > 

•nio niezal^oftoayiB prxoa oeaa nie kr^tacy nit 2 goda. w po* ! • 

BLieasoaanlu apainiaji|cyw iry »a a d .apla porauulaiych waruukdw pracxa ' 
Jaaoli zachodsi obawa» ia przyra^d znajdoaal alf w warunkaeh 
preakpacza J^cyoh granlczna warunki klloMttycana / taaparatury 
poDlieJ 268®K / -5®C / lub powytaj 313^1^ / ♦^O^C / araz wll- 
eotnoS6 waeflpdna vl^kaza od 90 %t rakl iamtyaao Jf naledy prso*4 
dluay6 do 4 /jodc. i mtxrx6 aif ualo4oi<^ prsyrai|d v poaloaz* ^ 
czaniu pr^mwimwuym* 

7-olqczony po rokliauiiyaac Jl przyrz^d, naloiy podda6 baaznoj 
obaorwacji przaz oka t godz* V tyia uzaalo nadaiox* 1 

mozo apowodovac uazkodeania nlekt^rycb elaflMni6w» a w azoca- ‘ 

g4lno4cl rozyatordwa » * 

*■ •• 
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III, OPXS I ODSLUUA OHCAK^ti RLGULACJI. 

1, PLYTA CZOLOWA, 

• ■■ 

1,1, Zal^cxanie Aparatu, 

Wyt^oicnik *5IEC" P—401 — voiAnlfcle kl«wi«za powoduja 
wl^oaanie pr«yr7.i|<lu, 

© Oioda ^wlatXi|oa D-404 - syenalicacja stanu %al%czatiia 
prcyrai|du« 



I 

f 

I 

3 

i 

i 

i 

* 



1,2* Uklad laapy oacyloskopawa J, 

® a 

JASSO^^ / potaiic Jometr‘H«r402 /• R#{;uluja Ja«iioA6 ^ia- 

cenla plaakl /llnii/, Makaynaln^ jaanoA^ uzyakuja •!?> 
t;dy Jast on obrdcony w pravo, 

^^4^ OSTUO&6 / potanc Joiaetr Kr403/* Raguluje o^iakowania 

plaaki na akrania. 0atroi6 plamki zalalna jaat w pavnya 
atopniu od JaJ JaanoAcl, Pr*y wi^kazych amiauaoh Jaa- 
no^ci I nalsAy przaprowadzi.<5 koraktf ostroAci, 
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1,3« Vzmacnlacz* oai 1« 



0 

0 



¥a X. Wajicla bazpoAradnia dla zatm^trcxte^o odchyXania 
w oaX Xp 



PrsalAcvnlk vapdlozynnika adohyXanla paxXomago /P30l/« 
akapansja, W pozyojX z1 vap^iezyiwildl ozaau an e^odna 
z naatttaami prxaX^eznika P20? ( 7j » • *rap^lczytmik od- 
chyXania X aawn. arynaal 1 ¥/da. ? paeyc JX *5 prfdko46 
rozoX^g^u Jaat daXaax v*-^ wX^kaza xiXA naatawy 
P206 / czaa/dzxO, 2/, a wap. odohyXanla X zewn. wynoai 
200 raY/dz. 

pracv X xawn* uzyakuja a if poprvaz wcidnXyola kXawiaza 
Tej, /P20l/, Uklad podaiawy czaau Jaat wdwoaaa unlaru- 
cli^any. Natomiaai w pozycji wyoi^nA»1«J przaX^canika 
f odbywa aX^ praca X wavii. 
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CZAS/ilit. pr««t^cKuik P207* Kr^fflf^cznlk 

eulaojl vap^lozynnilcat ceaau. Poaiad* 20 poajrcjl oaoJiaf 
wanyoh w Jadnoatkach S/dz, aw/dz,^a/da« * 

I 

" * " / potanojaaiatr Rr301/. Praaauv eai X. 

bd wyzwalanXa* 

»• 

fcl6uLC VYZVXLAKIA / Przal^cznlli P203 /• UBOtliaia wy* 
zvalanle wavnftrana / i>ova "VEVJ9” / lub zawn^trana 
/poK. •ZEirtl**/* 

Przel(|cztilk F'202 umokliwlm tryb^r zbaoza, a kidra^a aia 
uaat^plo wyzwalania. 

If pozycjl *1* naatvpuja ooa za zbocza iiarastaJkc*EO* 

# 

W pozycji "•* Z9 sbooza opadaji|ea(^o« 

VE,1^CI£ VYZVALXMIA lEVKETRZNSCC. Gnlavda vajiclowa 
ukladu vyzwalania aevnf trzn«( 7 a* Przyli|ozana Jaai do 
ukiadu wyzwalania, e^dy (^9 J /t*20j/ Joat w pozyoji 
•ZBVW*, a pr*al.^o*xiik (ojjoat v pozycjl X wewH«/wyclio 
nXnty/. 






roziOM vrZkALANiA / potancJOM«tr kr20l /. ll8K>Aliwi.a 
wyb^r puxiktu na zboezu opadaJ%cyi« lub naraataji|cy«» pa 
oai^enipclt]| ktdrece aaat^puja atart padatawy oaaau« 

aoaZAJ VYZVALANIA / przeidoanik P 204 /. V pozycji • « 

iapulay vyzvaiaj^oa aprzftane ai| pa jaanoAoioaa za wzaa* 
oniaczan wyzwalanla* V pozycji *TV” iapulay wyzwaiaji|oo 
przocliadai^ praam filtr dalnoprzepuatowy lub edrnoprsa* ** 
puatavy w zalaanaAal ad aaatawy przalkomnikca 
Gdy kiawiama 1 ^ 1 ^ a% velifiiyta - tvfrzwalania adby* | 

«ra ala wiay.lnyaLi l«pwl^aaii aynohranimac Ji paalonaj - U. 

praabioif' wyzaa* 



( 



If wiayjnyaa lupw 
Pray irycllnlftya klawlaau 
lany, jaat wlayjnyai inpulaaal aynohraniaao Ji plcmovaj | 















KJk«*7010« 




UkiAd podstawy czaau« 
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Pr 2 «i%cauiik P206 umoftliwla pvacf poUatawy c^asu auta* 
natyoxnie vysvalaru| w pozycjl iryciinlttaj - "AUTU" 
lub tryavalan^ w poayojl wei^nifitaj - "NOR^f••, 

StaMlizacJa w,oz* / potanojonetr ArSOj / ulatMia ay- 
zwalaxila w zakraaie w»oa. 



» 



1*6« bystem odohylaiiia plonoaecso Y, | 

0 — • / przeli|cznik P101/, Przeliicanlk rodzaju waj- ' 

Aoia* 
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Qdy Jest on w poz. * ", w<6wozas apre^aenze wejaoia | 

Jest ix> Jeano^cioae* co umotliwla elxwxnowanie aklado- T 
wej ataieji, z badanego px'z.ebxaMU* W poz^ " — " aprzp- ^ 

tenie woj^cia jaat bezpo^radn xa 1 akiadowa staia Jest | 
przrQoaaana przez wzinacnAacB. Usiaki ienu moAlxae 
Jest ni-eaijiakSKtalcona obraaoaania przabJia(.6w o oiakloh 
cz^stot li.wo4ciaob» 

( 

• 

"1-0" / Przal^czxilK PI02/ - a poaycjl "O" wejAoia wzaa— | 
ooiaoza Jaat’ zaaiykaoa do masy, a a pozrc.ti dola- j 

czana do t;niazda 18 • | 

i 

kt'JiOiW' f^iiaado /WC-jO/ aaj^oiowa. | 

•I • / Potanc JoaMttr Pr 103 /. *lulr do praaauwaiiie obra^ 
Bu a oai Y* 

I 

V/dB / Praai^osnlk P103/« PrwaJL^eanik zakraadw aapdl- ' 
osynnlk^a adohylaoia* Vyoachavany Jaat w Jadnaatkaoh 
V/4a, 

Oalaadb aapifaia kallbraoyjnaaa* * 

Qniaada «aay dia padi^oaania aiaay A Bown, VYZV* va«m* 
iub aoody paaiaraaa J« . 
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2. PLlfTA mJIAo 
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Z«cl«k bl«cpan* dodatni«so viaallanlA hat«ry 

laclak bl«^tui» ujaana^ axuacaony dodatkawo anaklM 
uMOdlltrla podl^oaania uaiaalanla rabaoaaffa lub dodatka* 
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wefto uaiaalanla oohrannasa • 

It 

Goiaade uaiaalaala dla podi^ozania aygnaiu nadulacji 







i6 



0 



■ ; ■<-. A.. -iiV'*'' 



Uilaada vajicloira dla nadulacji Z» 

Zwlaraczw Gdy nlu karayata a If a zaimftrznaj nadulaojl* 
JaauaAci gniazda (^) ^ wlimy by^ zuarta sa pomoo^ 
zvlaraozac 
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Qnlaada tryjAciatra ay(;aalu podata«ry oxaau / pila 
praatok./» kidra naa^ by6 wykorvyatywana Jako Arddla 
Inpuladv a sotlaiuiaj cafctotliiraAci ra^lawana akakaara 
przy paoiaay praa l%o«n 1 ka (D /P207/. 
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Unlasdo naay. 
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IV. PRZrOOTOV4fel£ PRZYRZAiXi DO PBACY» 



1. USTAVltNIE 0 »GAn6v REOULACJl. 



Przy plcrvaayvi zal^eaanlu ••oyloakopu staiaoa »±f ustawlanl* 
pokrvtai aanlpi^laey jnyofi Jak ni*aj. Po na^nraanlu aif aparatu 
pojawi alp w4wexaa J.lnia podatavy oxaau. 



JA 3 Nu £6 

OSTHoSfl 

EKSPANSJA 

CZAS/de 



- obr4«il6 calkowieia w prawa 

- palotanla irodkava 

- »1 

- 0,5 »a/da 






PrzaiA^^X'^^ Xwaw/ - Wf¥N. 

X zavt). 

przaauw osi X - poiaAania irodkowa 

fr4dia wyzv. - VEVk* 

Palaryzacja wyzw* • dowalna 
Pozion wyzwalanla • dawalaa 
Hadr.aJ vyztmlania • " " 

PraaA^QKnlk V/U , • dowalna 

I ■ 

Praai^canlk radza* 
ju padatawy oaaau - ADTO 

Staftiliaaaja w.oa.- #br4al4 oalkaviaia w praaa 

• » v /= r=-ia ^ • A ./ • 

• • praaaiiv aal V» palakaola 4^adkaaa 



2, ZAJLACZAVXB PHZTRZAiJU. 



Pa uaiawiaalM pakrftai 1 klaalaay Jak vykaj i dadatkairya 
ualaailaaiu przyra^du / Jaaall aaakadal patraaba/# alabjr^ 
vtyoakf a lac lava gnlaada laatalacjl A zai#aay4 klaalaa 
•£Il!6«.(T). 
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PowliuiA pray tyw aaiwlacl^ do<latkovo 4vl«c^o» ( 2 ) • 

Fq ki.lkun*atu a»kundaob vlnna peJatrLd aif na «WrMi 0 
linla podatawy oaaau^ Od ta^ aaaiantu przyrai|d nia Moak 
byd atoaawany Jaka aacyloakop obaarwaoy jny, 

Fo daiaayoli 3 aLLn* mokna ala alaray^ paraaMtry aaplfolo* 
1 oaaaawa* Pa upl^n^la I ^oda* ad ozaau zal.i|CSMtda 

uohyby dodatkowa i niabtabiltia46 paiadaola 



If prcypadku aaallaala a akuaniXatora camaftranac^a /l31f» 
peliiacyt^ aku«ulatar s oaoylaakapaa pray paaMoy przaaodd« 
oakaAozanych wtykMl banaaiaayal • do eaiaada 

1 da enltkv.dm ( 2 ^ i paatfpoaa6 dalaj tak Jak v pray« 

padku zaaiiania aiaoi 220V» 



3, POOLACZCNI£ BAfiANBOO USlBkTlf* 



SpoaAb podl^osaola do oacyloakopu badaiia^o obiaktu aoAa 
ala^ powakny wplyw na Jako4^ poatiardw i abaarwaoji, 

V zaaady pawlona aif uAyva6 da taa* prza ’OdAw wapdlaaiovyoh 
«goa« aakaAoaanych od atrany aaoylaakapu atykaai BNC*50. 
Fray badaniu prxablagdw a ozaaach naraataoia dluZazyoh ad 
1 yuaak* przavady poalarawa ao^ by^ zakoAczoua od atrany 
badana^a obiaktu wtyeakaaX bananotrynl lub uohwytaai kraka« 
dylkovyal* 

Jadiiak niaakranawaaa eaf46 Ayly vawn^trzoaj 1 awdj oplotu 
winny by^ aoAllaia krAtkla 1 nia nor^ tvoray^ pftll* 

Pray badaalu przabiaaAw o caaaia naraataoia lub opadaaia 
aniajaayn ad I ^aalu zalaoa alf JuA zakaocaad przavady 
paatlarava iaozanl wyaaklaj ozfatatllvo^al abuatraaiilai z aa 
chowanlan zaaady dopaaavanla falova^a ukladu poad>arowacira« 
Ckly ataaowaAia lacz w»ez* Jaat olanaaiivay nalaky kyif va» 
wnftrzaii araz oplat pr'zavedu przylutava^ da punktdv paaila- 
ravyeh tak| by niaakranavao# adainki byly natllvia oaJkx^t« 






KK»;oio » ^ 2a» 



Konleoanyoi J«st te* rakoAec*nl« pr7.«;ivodu p««iar«v«go od | 

• irony o«oylo»k.opu r«sy«toroai| Boarykni^eyn / najlopioj J 

Msndkovyn / o roasya tauDoJl sblltaooj do Inpodnaoji fnlovdj ' 

przovodii poailnrowodro* W niekt6ryoh prcypndRach, Jodoli 
iaipodnricja wyjAeiown l>ml*nofro ukiadu Joot r^dna ed 505l , j 

nalady aad.anl^ typ praawada paailaroaraido* V Bakraaia astata« j 
tilvaici praanaaBonyoh przac wcaacniaoa Y aaayloakapiii nla 
sauvada alf vplyvu mail any anayeh al^ea «*o«« a laipadaaejl 

« I 

w aakraaia t 50 da 90 Q • 

V I 

Fray udywaaiu prsawad^a aap^laalawyah akran prxavadu Jaat * I 

jadnocsainia is«« przavadaot aaraaya* W niaki4ryah praypadkach j 
racyatanoja akranu laada akasa^ alf ca duda dla pravidlovago X 
praaDbasauia syenalda a*aa« zwlaaaosay ^Oy napiycia a^ | 

vialkia. Ho^ wyat^pi6 w^voaaa Bakldaanla « paatacl tftolau | 
•laolovych iub aya« exyat. Malady wtady •tosowa^ dadatkowa 
poldcaanla nasy badauago ablaktu b aasd oaoylookapu. || 

PoidOBonia takia wykana^ okranaa b prrairodu w«p^losiairaga« | 

,WydeJ wyBiiaDiona aaaady datycBd rdwnlad po<11d^*‘*^^d da wajdoiaj 
^rycvalacla Bawnyirvanaga# PodldOBOnla aacylaakapu a badanya | 
ablaktaa onacznla sif upra*Bc»a, Jadall stoauja alf *andy 
paaiiatcwa b ilumlkaai KC, gdyd dopasaaania abiaktu do waj4oia 
oscyloskapu nie Jast w6wczaB lotaina* 

Malady Jadnak, zwraoa^ uaagy, by padiaodania sandy b ablaktaa 



dokoriana bylo aadliwla najkrdtsxymi przawadaal« nla tworz^oyal [ 

dadnych pytll^ i. 
Podl^cxanla do aajdoxa wBaacnlacza X bowd** ¥Y2¥«xawn# oraa | 
do wajdcia MOD "Z* ara» da wyjd6 kalibraiora i padstady oBaau, ^ 
modna dokona^ przaaadaal ekranowanyai lub wapdloalowyai * aa» j, 
koiiczonyal ©d • irony ,a»oyloakopu wtycxkaal banaiiaaywl • j 




KH.yOlO*^ 




4l. KALIBRACJA VZHACNIACZA OOCHYLA>'lA P1ON0V80O. 



\ 



KAlibracJf prsyr<i|du KAl«oa aif prz«pr^«ad£i6 ok« I na 

mlaal^c. V ty« calu da gniaa^a wajAoiavaffa Y nalaAy 

doprowadzl^ napl9«i« x kalibraiara « Prcal<|OBnik F 103 

20 trinlan by<5 wAwosaui naatawiany v paa. OyZV/dK* ’ 

Rrzy prawldlawya asaacnianlM waaiaoniacza vyaakaA6 fall pra* 
atak^tnaj na akraaia wynaaid badzla 5 dz« ■ 

Odehylania ad taj vialkaAcl akaryita«a<l aokna patana jaaMtraa 
flrl04, ktdry Jaat daatypny pa sdjyaia abudairy oa iawaj kaoa* 
naj pAytoa dmkowaaaj prayra^du / X-100 /« 

Tak praaprawadsana kallbraeja fraaraataja adpavladaia daklad* | 
n»i6 dla vapdloaynnikdv odobylania ad 5 aY/da da 20 ir/dz. 



akran laaipy oaaylaakopaaa J« Opia akali padany jast w ra«- 
dsiala 1 t1 nlnlajaaaj inatrukcjl* 



wafilfdaa iiradka akalX« 

Pr»y paniarach caaiau aaraatanla Iwb apadania praabiagAw la- 
pulaovyoh wykorzyatuja aif* ta llula dla uatalanla vysakolol 
obraeu / 6 da /• W6woaaa na pod a ialka a h odladlych o ^214 
1 -2,4 da llnla krapkoaatta ad ^radka ad.aray sl« adatpp oaaao- 
wy adpavlada J%oy anaraukllaawanaax naraatanlu lub opadaniu 
praabla^. Vajwl^kaa^ llalavoA^ odohylania uayakuja sif 
w iracUtu pola paaiiaraifa/?©# Jadali Jaat wlfo aoAliwaf nalaty 
caynld paalary w irodkoayai abaaaraa akali* 

Skaly 1 akran laapy oaoylaakopawa J nalaky utrayiaywae a cay- 
ataAol, fs&yik wa ta wplya pa dokladaaA6 poad.aru. 




V. ZALECEKIA OQNO^NIC OBSUUGl PR7TR2AIX.\ 



1* POSLUQlVANX£ SIB SKALA POMIAROVA* 



1 



Oaeyioakap Jaat wypoaatany w akalf paaiiarov^ nakXadan^ aa 



Na aka.ll naailealaaa a^ po a iaaa llnla « adladloAol O 1 
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2, VTb6» OOCUTLAKIA POZIOMBOU. ^ 

Vyb^r odolTjrlaini* w X prx«prowadc« prsel^cxniklpa 

/F20l/. Odohylanl* to by^ xown^trxno / np, sinuaoidaino/ 

napifcioai e eonorotoro oownf trxno^o lub vown otrzno# 7 « K.uk.i* 4 t«i 
podatttiry csnau oscyloskoptip 

Pr*y odohyl*niu wownf trvnyw n«Jvi«kow| doklodno46 1 ltaimwmS6 ! 
uzyoknjo alf dla okoponaji oaao/oa *1, Notomiost pr*y oroo/ooi I 
X Q,2 olcsponsja x5 pojoola olf <)odotkoir« nlolinlovo46 i dod«. • 
tkovy uchyb koilbracjl. Frayjnuj^ ono uojwl^kaxo wortoAei 
w okrojnycb iO% odolBkoch pllokoxtaltno^o noplvci-* odohyl*. 

J%COf^O. 

Przy okapBfiaJi x5 waloty vifo uitika^ ozynianla poaiior^ am 
p4*r*axyoti i. no oatotAXob 5 d» JLlnll ozoau^ m pi*zy akapaoaji 
x1 DO piarwasaj 1 oatotnlaj daiolea taj Xinii. I 

Opr6oz nlallAlowoici vywolouaj kaetaXton napipoia odohyXaJi|- \ 
ca^o MO*a alf pojavi^ aiallniowo4^ daialania plytak odohyla- 
J^cyobf bfd^oa cocfui daciairo o^zaaplaraa Immpy oaoyloakopcnra J« | 
Jaat ona naJaailaJaMi w irodku pola paaUarowoeo wy*nacaonat?a j 
przax akaif puoii.ar€»«i|« Z tyoh wzcX^ddw zaleoa aif wazalkia 
poaiary przaprowaclza^ « Arodkovya obazarza pola poaiar'owofro* 



3. MOZLiVOdd VYZVALAMla PODSTAVY CZASU* 

rrzaX^oznlkiaa «• ROOZAJ VIZV " wyb^ara aX« rodsaj 

•ryavalaniaf na Jkarzyatnla Jasy dla ozfa totllwoiei X kaztaltu 
przabia^ wyaaalaJ%oaa:o« 

Prsy iryawalaniu daiaXa ixw# raicaiaoja peziaaMi tryzwalauia 



\ 



V poi^oaaniu a aoaiiva^oia aalany polarysaojl przbxa«pi wyzwa« 
Xai%ca<so / przal^oEnlk mo) /i zaawala ona na %rybdr punktu 
X naraataj^ca^o lub opadajacaffo zbooaa przebiacui a ktdrago 
naatfpuja atari czaau* Jaat to poaoono pz^y atabilizowaniu 
obracu przeblo^aail zXoaonym. / prxabioel acbodkowa lub nodu* 
lowana w amplltuflala itp» / i uaoAliwia wybdr nioaMl dowolno* 
frae:.'aMntu przobiot^ i. roaox^rbipcla go w wyoMLcranaj akali 
czaaowo J. 



1 . 

» I 



I 
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c: L 



Vyumem to JodooK monl|iuiaoji pokr^itloin I^ZXOM HYZW, 

kt6ro|?o uatowionio znloitno b^dsie od kaataitu i wialKo^oi 
przobiofiu •ryvMalaJ^ooffO. Pray niowloicivyin aacaaiooiu tr/tr 
pokxftla vyswalonio w oc<^i.o uio aaaivpvjo* * 



¥yg<raiania 



m m 



atooujo ai^ P>’ay badaniu prTobiat^dw o cayato* 
tlivoAciaoh povyaaj 20 Ilc» Po jaaaiaAoiowa aprzyAaoXa <crAdla 
vyzwalania a ukladan «ryziralaj4|oyni elimiuoje akladovi^ atalf| 
a przabiagu iryzwala J^oaao , oo korzyataia wplywa na dlu£ookjra* 
aavi^ atabiluoiA tryzwalaxiia. 



WyzwalaDla **T¥* - ataauja aiy « zaaadzia da tryzwalania prza* 
bla(^6«» ktAra aawlaraj^ talawiayjoa inpiulay syncluranisac^ 
plonewaj lub paziooMj* Tan redzaj pracy zal^cma ai« pray pa- 
Booy klAaiaaa • klawlaa voiAnlpty. 

Wyzwalania iHpuIaaaii ayoahraaiaao Ji pianawaj - *V* uayakuia 
a if przy wolAniftya kXawiaau i wolAnlftyiB klawiaau 

lYyzwalania laipulaaaii aynohraniaao Jl posiaaiaj - ”U* uayakuja 
aif przy wciAnlftyn klawiaau . RadzaJ wyzwalania Tf* - 

■a«na ataaovaA rAwnia* pray innyoh przabla#!:aoh - - pray 

lO zvalanlu praable^Aa akladawyail .w paiaaa od 20 Ua do 6 klia 
np* alaoi^ 50 Hz - prry vyzvaianiu praabiaeAw akladowyial 

w paAnia od 12 kHz do 15 W^a* 



4. ¥YB6r KOOZAJV PIlkCY P0D3TA¥T CZASU, 

• • 

Przawldziano aa dwa rodzaja pracy podatawy czaau, a aianoaiola^ 

praoa j£](zwalana 1 praca aawoblaAna* 

iracfr wyzvalaoa uzyakuja aif pa wclAnifoiu klaalaza 
a poz. NORH* WAwoaaa pod nlaobocnoAA ayf>»Alu iryawala Jaoa*?® » 
uklad podatairy ozaau nla bydzlo dziaiaAa 

Podatawa caaau anajduja aif wAwozaa w aianta ■ »rycaokl»anla 
RAwnlaa, Rdy la tola Ja aycnal wyzwalajaoy , lacz uatawiania pa- 
krftla (7^ P02I0H jaat niawlaAciwa, ukiad po<latawy oaaau nla 
bfdzia d^rt^aA, Oiaia^a pr*y w/w rodzajach wyzwalauia 1 przy 
wyzwaianaj praoy podatawy czaaup oaiafy odpawiadnio uatawlA 
potaacjoaatr uzyakaA obraz* ^ 



KB-TOIO* 




Frmcv au t<>^ty o»nl» yygwlana uzyskuj* *1# vyci^nlytyw 

klftwlaw 0^ • Vkl.*d p^dstawy ewAiSU prAcuJ* w4tr*iBMi aamo* 
bi«*ni«. Wy^arzaji|X; p.l loksataltn« napiyely •dcliyXaj^c* 
nl«cal»dni« ed t«go ozy J«st on pod trpiyvo^ yyc^olu tryavn* 
lo.l^ooAO, coy ni«. Linio podotavy czaou Joiti ry»ow«Ao n« 
•kranio, a joj lokallaacja 1 ro^vilaoja nla juatr^oBa tad- 
nych trudnoAei** Stablllzao Jf> obrazu uzyakajo oif poprzoa 
rO£pilacJf potonc JonotroM * K>ZI0M« 



9. UbbLlX^A rZMACNlACZA 061 T. 



5«1« Zalaoanla adno^nia aaolpula-oji przoauwoai ooi Y. 

Prcaauw ooi Y icoawala na praonioozczonlo obraau m erranloach 
1 12 da, VBtfl^daa Aradka akraau, Uaodliwia to nan eanirowa- 
ala abravu przablatr^f lab ioh #ra<p»antdw a oaplfoiu ak« 

• 10 s sakrao V/da np« na zakraaia 0|05 V/d« - • 0t5V. 
Uataaianla prsaouau a okrajnya poloOaniu aode vyvalad 
aanlO^aaaala aaulo4oi odahylanla a ak. iO/jL vzdlvdan xnanlo- 
oowaj na danyzi zakraaia V/oai, 

V zakraaia svajaffo dalalaniat przaauw zaraala na Kozipaaaac'jf 
skladaaaj a tala J w badanya przabia^, Jatali zakraa tan Jaot 
aa zMilyi nalady ataaawa^ sprsptania pa Jaamaiciawa vajicla 
' oai Y, uakawlaJtc odpaaiadnia przal^cmnlk v poz* 

Kanlavad aprzt#ania ta oKranicza doln^ czfataili«oi6 eraal- 
ozn^ waaaonlaoza, vyatppaji| vdwozaa zwimy, ktdra uvidacznia- 
ji| aif Jut przy przanaaeanlu lapulzda diatszyoh ad 3 aaak. 



3,2. STOfOkilMS SOMOY POMIUUiinJ. 

Ponlawal paraaatry wajdciawa waaacniaoza Y a^ niazalatna ad 
naatawdw Y/d« (lo) oaoyXoakop waZa aapdXpracowa^ z 9ond% 
poauarav% iypu pt:, twarz<|o * obwodam wajioiowya wzaacniaeza 
dzlalnik iiapi^ola I c 10 Xub 1:100* 4»onda ta w zaXaanoicl od 
stopiiia padzlalu, zaX^aa l9padaucj9 wajiciowa* Praktyeznla 
ataaujaa zandf BC 1 t 10 , uzyaku Ja ai« razyatancjf aajicloaa 
10 Mft , a poJoiHDatd ok, 12pY, Sonda taka obnXta rdanlat 
10-kratnla doXna oapatat Xlwoii c^ranioana przy ataaowanlu 
apraftaala po JaamaicAotraer^, 







UU 7 O 10 . 



1 *7# i 



Z«r.w«I« t* am nlcznlakartaioen^ prv.»oe»z«nl« laqHila^w dluk* 

• vycl) ®d 90 naak prmy wajAolu •A/*, 

To wozyotke ooI^ato oi^ Jodnok wskotok 10»krotnOi^o powi^kosonia 
wop^lczynnika odoiiplania. Dopaoowanio danoj oondy do vojAela 
oocyloakpu poloc* na akoaponoovanlu po jonoio4el<M«yBi joj ukiadu* 

¥ ty» ooiu naloky Kai^osy^ wojAcio osMaeniacKa do tryjAola ka* I 
littratora IV , a oaoivimio tak uotairl^ kondonaator-' t.o a pa n ^ 

ouJkcy « aondsio, by prcoblael proatokataa 
byiy od zwiadw 1 przoraot6w* 






1 






kallbratora vola# I 



i 



VI« BAOANIR T£CHKlCZ»«t OSCYl^XiOPIf. ^ 

» • » fl 

Viniojoso badania atanowi^ vycl^ % najlatotni# Jasyoh punktdv fi 
taw* badaiS nlapotnych^ ktdryai w wytw^rui podlosa kaddf wypro* | 
dMknwany prayrs(%d. .s'^' | 

V okraaie akaploataejl nljnlojaaa badania wlnny byd praeprowadaol 
^a praada waeyatkla boapaArodnlo pa atreyaanlu przyrc^du 
a wytwdmif a naatppoi.# pray kantrolaoh akraoowyoh* aalaa akro- 
41ani.a a tana tachnioanoi^o *prayra 4 da* { 

Badania nalady pr a oprowadai^ w warunkaah praoy przyrakdu* po» | 
dan yah w raada* ill pkt* ! 



1 * 



ZBSTAVlSiriE 

0 



PRZYRtAD6tf BlEZBEinrYCH 00 PRZBPliOtf ADKBNlA BADaA 




a* 



<b. 



Kalibrator anplitudy tj* Ronaratar fall prootokRtnaJ 1 kHa, 

0 caaala naraataala lapoayn o«l t ^a» aniakaataAooniaah 

puloowyoh panlAoJ a nc^liw#Aoi% aakraaowaj rodvlaojl 

napifoia wyj4o* a dakladnoicia Uo 1%* 

banarator BC 20 Hz do 200 klla o oapifoiu wyj4oiowya 0,01 
do 10V 1 7 .nlakaatalooDiach niollnlowych do lit naka* 

Ganorator ay^uUAw w.oa. 100 kHz do 30 Iffiz, 0,01 do SV 

1 zniokoatalooniaoH nloliaiowych do 2* nako. 




I 



» 



d* Oonorator anakdw czaoowyoh 1 a do 0,1 z dokladnoiolR 
lopoa^ od 1!l(« 
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e, 8 «*r«l(opa 8 aiowy woltomi«r« « sond^ poBlfir«w% nm y.akr^s 1 

t do 10 V, w p* 8 nie Hs do 100 MUc • dokladtie^cl {*««• 2 ^, 

9 ^ I 

f, Iranof eriootor ro((uiacyJiiy O do 2 !iOV, J^OVA * iaoAliwoAoi 4 | 
l/<miaru suk.^yi. folm wyjic, z. dokladnoAoif do 29 », 

t,» ZdoilacA « tabiliKOtrooy 9*13 V/ 2 ,!^ laako, j 

* ’ 

i 

h, 9 onorator f*ix prostok^tne J o oaooJo narooiu ponitoj $ o«,' 

‘ I 

» * . ' 

BAilAKXB STSTEHU ODCHYLAIilA PIONOVBGO, | 

A. KailbrAcja xakrosdv V/c«i, I j 

Syttnal 0 , 2 V z kallbrmtora vl^osy^ na «aj 4 clo badana^o , j 

kaiialu, Prsal^oxnik rodsaju w«j 4 ola uatavld w poa, | ^ 

Fraaprowadsi^ kallbraojf vcaacnianla taR, aby na 
aakraaia 30 nV/da wysakod 6 abraau vynoaila dokladnia k da* 

Ha ^aoatalyeh zakraaach atarawad wsaaenXaoc aygnalaai 
a Ralibratara* Jak w taball paulkaji 

5 aV/da 

^ .10 aV/da - 0,03 V IV/da - 3 V 
20 MV/d« - 0,1 V 2 V/da -10 V 

0,1 V/dz - 0,5 V 5 V/da - 20 V , j 

0,2 V/d« - 1 V 10 V /dz - 50 V 

0,5 V/da - 2 V 20 V/dz - 100 V j 

Przy w/a napi^ocLach ai.az*zy 6 ayaokod^ obracu, ktdra wiima | | 

aia^oid alf a craulezch padaaych a karcia badania tachnlc*-^ , 

1 ' 

na<so eavyiaakopu, | 

b, Zaatrojanla tluaikda aajicloaych, I 

w trakoia badad, Jak a pkt, *a* otlaray^ aalay ora* tza, 
"tiakl*, Przy ayaokoioi ohrazu 6 d*o id* ayaakodtf nie noda ^ 
prvakraoza^ 0,2 dz, 

c, iapadanuja aajAoioaa, 

Sy^naA z kaliwatara aaplitudy na aejicXa badaiiaea 

Kaiialu za poirodtiictaaa rdanolatjAaisa obaodu RC,. Obadd tan 
akAada aif z razyatora 1 wft — A rdaiiolai 5 la z nla paA^- 

cxonoj pajamrioAoi 27 pV - .IpP, ‘ _ ^ 

• * • r . - ^ 



>1 



KJi- 70 tO 





# 



tf MfcvorKy4 * tryii**ra powlstrum^ 5»30 pF or«« « 
tTw» kotifi^usmtmrm drutovv^po tj« u tworcdfiotro s dv4cli 4oiiI* 
•krv^onycb pr»9w«<i4w 0,59 m* w oi*nki«J laolacji 
ktdrycJi wyMj0imm poJemaoSS wlmm wyn»^i6 ok* lOpF* 

VykaJ irywi«Dl«ny koad«o«dt*r koap«a«uJ» taw. "hakl* tj. awtay 



o 



I 

i 



I 



utworzonww prrmz Aii:. 2 rilwwkoaipwjiainrKnw atalw ezaaoww 
nyclif leca por^wnywaluych parMiwtraoh. 

Mootal w/w obtrodu wlnien by <5 MAkliwi* awarty tak, by o«tIafflo 4 

♦> 

oa oparulka do pojeMDo4«i oraa do woj4oia oacyloskopu nio 
praakracaaly kiUoi o«. 

StaruJ^c kanai aa zakraaia 50 mV /dm aygnalaiB 0 , 5 V via «/« } 

obw4d ftCf prcapratradei.<l- kaapaQaacJf obvadu tryuaraio^ by awiay i 
1 "hakl* ni.a przakraczaJLy 0,2 da pray tryaokoici ohraxu 5 d«* r 
tiada^ nastfpnla pozoatala aakraay V/da atosuj^o ayi^al a ka* 
libratora lOx zakrea V/dz pray kt4ryin znamianowa vyaoko ^6 
obrazu winna wyvmmi6 9 dz. 



I 



d. hiplyw siacl zaallaj^caj na wapdlcaynnik odohyiania. ^ 

Zasilad aacyloakop za po4raduiotwan autotraaat araatorcT i^apio* ' 
oiaa 220V • 1^. Syig:]ml 0,5^ * kaXlbratara wl^cay^ na wajiola ! 
na aakreaie O, f V/dz przaprowadzi.d kallbracj^ wzcuacnlania tak,* 

,r 

by wyaokoi6 abrazu wynoalJLa 5 da. A 

Obniky<^ napivcle zaailaula do 194V 1 nilax*ay^ wyaokod4 obra'*« 
po uptywie f aln. a naaifpola po I 9 •liji. ad dokooan'ia aalaoy. f 
Podola ^6 naplvcla alacl da 220V 1 pa upJtywla 1? ain 1 ’ 

aay6 Ja da 2kZVm Zaiarzy^ wyaakod6 ohraau po uplywia 1 tolM. 
a naat^pala po 15 Mln« od dokoiiania zaiany. 



#• Vplyw napi^oia na wap4lozyiuiik odohylaaia pray aaaliaaiu ba» 
taryjoytt. 

2 aalli6 oacylaakap za po4radniotvaai zaaiJJtcza atabHl.zo%mnaaa« 
Vykona^ poalary Jak dla pktu d/ przyjauj4|c, ka» 

aapl^olu IS^V adpawiada 10^5 V 
naplyeiu 220V adpawladk 12 V 
uapi^>aiu 2421 adpawiada 14,9V 
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f« Chttr«kt«ry«tykA c»f« t«tll«roAeiaw«. 



r 




I 



) 






ir 



Sytcn^i • ocf«tpili«*^ci 0dnl««i»n4Ai tj. 30 do 5 OO thr ■ 

B ir*n«r«tora 0yen»il6w WBoroovfch wijiesy^ n« Y. 

ilo ^''•avrator* om wojAoio oocylookopu 

•••rokapaaaovy valtawiar* 1 aiarcy^ nia oygnmly ^•nvratara. 
No BOkrooio 0,5^ /dm irymtot'ornod oocyXomkop tok', by wymokoX^ 
obravu vynaalia € «ls. 

Zwifksmy< osyBtatlivo^^ g«s«ratora <f« 19 MHZf ucrvyvuj^o t« 
BMio napiyoia na wajiclu osoylaakopu i zaiarry^ wysaka^^ 
obraau taco Bycnalu* Nia aaka ana hy6 aniajaaa od 4,1 <la« 
Padebna badania prsapravadai6 dla aakraau 9aV/dB« 90aV/dk, 
t 5V/d«. 

^ '^'<1 

C« Odpowiadl iapulBOwa. 

Syf^aY a cs^atotllwa^oi. ok. 2 Milk, c gan4Hratara. Yall prooko* 
k^tnaj, wl^ozy^ na waj4cla I 8 na zaKx*aala 50 aV/d« wy»ta- 
•rowa^- tak^ l>y wyaoko46 obrasu aynoalla 4 ds. 

Na zakraala ozaa/ca 0,2^aak/dx sO^l kaiarsy^ caaa najt'asca<» 
nla oraz przaraaty, zwlsy 1 xadrfjaala abwiadni.. Nlalkai^ 
prKac*oa t4a nlo aoda pi'zakx'acaac 0,1 dkf a aadrcanXa obaiadni 
winny aif aia^ci^ v c>'obo4ci. linll akaXl. 

Badania po%tt6rmy6 alarz^c sswiay i praaraaty pray oafatatli* 
valclacb fall p«*aat.alu|tna4 1 Mll«, 500 kH* i 100 kil*v 
Mlaraana znlakaktalcania pray tycsh ozfalatllwololaoh nla po» 



1 J 

I 

] ’ 

‘ ! 



i 




s 

! 



winny praakracsad 0,2 da. 

b« Prxaauw aal Y. , I 

t 

SymoX IV a kallbratara wl%oay<* na wajlaia T oaoyloakapu na 
aakraaia 0.tV/da« Uatawl^ praal^oaaik rodaajn wajlaia w paa. 

■ ■ •• bprawdal^ oay wyaok#46 obraau wyaaal 5 da. ! 

Frkajl^ na zalcraa 50 wV/<l*. Obraoaj^a pakrykla praaauwu j 

w akra^na poiobania ffdraa krawydk abraau wimia praacl>adal<S • 
praaa iradak pola paaiiarawado 1 mmX^c^6 pealaa t/da panlBaJ 
togo 4radka, a daloa krawydi abraau wibaa —X^mmA t da. po. ( 
wydaj Aradka pbla paa ti a r awago. 




m I 
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L . ' , 

3, POOSTAVA CZA8U. 

^ JTl [' 

•• Aalibracja K«kr«»6v »«A«/ds« i 

«• » ' 

G«n«r«tor snakAw c%a«<»wych z«li|osyil na w«j4oi« Y 1 staaa^ ^ 
va<f‘ sakrcs V/da takl* by wysokoAA abrara byia ala MiiaJaM ! 
fit A k d*. Pray korryataniu v.m raakAw 0,1 • da 0,SyAia afca* ( 
biliaawaA abrac praas wywalania wawnatrmaa* Pray karay— i 
atanlu me anakAw •iauaaidalnyoh 9 do 10 NUa ataaaaaA vy- 
awalanla eawnytrzua xnakaad 1 yua* OparuJ^o praaauwaa X 
oatawiA plarwsxy anak caaaokry oa piarwazaj dalaiaa akail 1 
i amlarvyA adla^iaAA nlfday nla all iub 21 anaklaa 
/ patra tabala ponidaj /• 

Ekapanajy CKaa/da x0,2 bada aif oa aakraala 0,2^aak/da | 
1 0,9yua/da« Ocania pacllaga Arodkowy 10 da« adcinak Hail j 
podatawy crasp, aaaarty nu.fd«y f1 a 31 dzialk% taj Hail* j 
Pray cxaa/ds x1 kalibracjy prxapraaradza alf na waayatklah ^ 
zakrasaoh* ' 



Uohyb wapAlozynnika ozaau akradla aly sa axarowt 
D . 4D 

fc m ■ ■ X 

Rx 0K 



looi 



lub a Oiaaialkia bifdaai / ^;dy vaoru 

i 

-JbL- 






iod% 



D 80 










!' 



edaiat Dac - edatfp lalfday dpu|;iBk^ a dalaai^tya analrlaa 
/da/ 

U60 *.adatfp aifday drtiAr%« a dalaal^t^ dalaUcd /da/ 
J D •• bi^d baavafflfdny vapdiosynaika o 



I 

) 

!■ 

i! 




b* Okr«AletLl« uohyb^w llAiMro^ci vai^^loxynnilb^ c««a«ji « 



Badani* pr'^aprowadaa aif oa sakraaacbi 




d d 






ji 





I 



! 



» 




e 



CdTiet 1 odat^pani odpoviednio roifdey piarwacyn 

1 drui'lm lub nxcidey d 2 iasi«|tyia 1 Jadenaatym anaklan 
/d*/ 1 



d- 



odla#;io46 al|)day akrajnyoii daialkaaii ne 



akali /da/| 



Sprairdzenla poaaoaa^dlxiych radaaj^w praoy ulcladu podatawy 
czasu« 

i^raaprowadzld poa tppoaanla wg pkt« k i*od 2 « V 1 aprawdzi^ 
prawldlovod^ dzialaola ukladu padatawy oaaau dla poodtaaa 
ayoh 2 radaajdw pracy* 



i 

< 



a 




I 







“r 




f 







1 








I 

j 



— j -I. 
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1 



4. STABILIZACJA OBRAZU, 



A* 2Altr»« o«f*t«tll«r«4ol wywaiani* v*wif tr%n*ro« 



u. 



1 



G«B*r«tor RC-20 Hm do 200 kHz vlqozyd n« voj^eio T, 

STAB V«CZ, skr^i^ oolkowiclo w iovo. Wyfro^mA 
vzMcniaoz If tak, by wyaekaA6 abrazu vyuuaiia 2 dz« 

Ola czfatatllwoAol 50 Hz •prawdzl^ vycwalania • TV-V 
aparuj^o pokrftlaa •P02I0M*. Pray ezf atatliwaicl (^anarato- • 
**• ^3 kHz apt*awdsl6 aiablllzaojy obi*azu pray wyKaali^iu j 

•TV-H*. Przy ozf^atatl iaaioi I kHz aprawdzi^ stablllaaoJt ^ 
abrazu dla wyzvalania 

Naatfpnla lorataroaac wzaaonlacz ^^anerataraa w,oz* tak by 
vyaoke^d abrazu aynoalla r^wniaA 2 dz. :b»prawdzi6 atabili«> 
zaejf abrazu prxy ocyatatliwalclach 1 Wz 1 15 MIfz pr/y 
wyzwalanlu "'>*■, aparuj^c pokrftlaa *• POZIOM • i "STAS^b.C^ 
Hadanla wyzvalania * ■ pawt6rzy6 przy wyaakoicl abrazu 
8 da. 



b« Zakraz ezfz totliaoici wyzaalanla zawnf tranof^o# , 2 « 

Oadaola ta przaprawadza a if Idantycznia ,)ak badania aakra* | 
au ozfa totllwaici vyawalaaia wawnftrznago , a tya Aa gana* I 
ratar zal%oza slf r^waala'^la da vajAola Y 1 da wajicla ' 
VYZ¥. Z£VMa Aziplituda zlnuzoidy syirpaalu wojioiowasa poai 
irypaai^ wduczaa IV. 



riaad^ 



o. Pr^f iryavalania. " 

^yipnalaa 1 kUa /aiauzaidalnya/ wymterawmi a aa a cwil aez» l>y 
vyaokaA^ obraau wytiosila 0|5 dz. Spravdzid wyawalaola aa» 
wiif trztta • 

Sytpital 1 kUa a aatplitudzla 0,5^ zalkozy^ rdimalagla aa 
vajAoia Y 1 na wajAoia VYZV, zawu. :^praadxl6 dzlalanla 
ukiadu wyzwalaaia zavnf trzoasa. 

d. Paziaa iryza^anla i palaryaacja ir<Sdla. 

Przal^uarilk P203 uziaai£ w pa*, wavo. przalkoziaik paiaryza* 
cjl P202 - « paz. Sygnal 1 kHz - zlmiaaidaijay • al%* 

ozyo na aajAala 1 zystarawa<f ni» wzaneoiaoai by wyaa» 

koA6 abrazu vyuoaila 8 da. f 



I 



b:.. 



. I 






-r- 




Pr«»j4^ na vyzvaiaui* ■ i apravdsld dzlalanl* ra^laoji 
pozi<MRu wjrcwalania* Vinne ono odbywa^ sip z nara«taj^«a^ 
Ebacsa •Inuaaidy w obssara* odp«wiad«Ji|oym Mia* 7, a ds« vy»« 
obrazu* 

Zalenl6 pelaryzacjc zrddla na ■ — •. • 1 aprawdsl6 ra^XadJf 

pasioau vyzwalania* I 

W/zwalaula wixino taraz odby«a<5 aif ca.zbaoaa opadaji%ea^, I 

a zakraa ragulaojl pezioflai nla pawinlan by6 Btilajary od I 

7,2 dr. 

• • - 

3. VZIUCXI^Z ZEVNETR7NBG0 ODCmnLAXlA V 061 X. 

I 

• I 

a. Kali. brae Ja wsaaoniania. t 

Praaj46 na odoliylaala X sawn. z5« Ka va j4oia X zawn. 
al%ecy6 ay^al 5Y z kallbratara aniplltudy. Zalar«y<3 diu* | 
Aladu poxlomaea. Vlolan an sawiaraA ai^ « ^aaioaoh | 

4 — 6 dz« 




b* Paaao prvaniaaianla* |i 

■* 

dy<piaiaai ainuaaidalnya 100 kUa wyataravaA wzaa on iaeg X 7.a«rq|a 
na eakraaia x5 tzk, by dlu^aAA Xliflii X wynaaiia 3 da. ! 

Adwnolaela da ^^anaratara wlaian byd aal^eaany waltaaiara | 
v.oa. PadnlaAc cafatotlivaAd aygnalu do 1 MHa 1 aalarayti | 
diugod6 linll X, utrayaaij^e niaaalaniany paaioai napi^^la na 
wajAoiu. Vlnna ana by6 nia onlajaxa ad 3,3 dz. 



6. VXVNTTRZVY KALIORATOB VZHOCNIXVIA. 

¥ykalibraaa6 azaMcnlaoa T na aakr. 0,l¥/da kalibrataraa saw* j 
n^trzuyin. ¥l^cay6 na wajAala tmgo kanalu ayifiial 17 a Lallbra- * 
tara aaiKivtrznaiifo 1 zBlarayO wyaak.aA«S abraau, Vlnna ana wyna— ^ 
al6 5 da a dokladnaiclii da (^rubaioi paalonaj liali akali. | 
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Vn, OPIS VKLAD^M, 

O«oylo«kop UR.7010 aklada slf z ) naztvpu Jt|cyeto blok6« fun- 
kejMalnych, •tzn«vl%cy«h nl«rkl»*n* kMistrukoJ« wwwDiowan*' 
vap4lii#J ruiy, 

— wa»*cnlAcz adchylania pionovai^a, kt4ry soajduja na plytaa 

drukowanaj PI . ’ 

- padatawa caaau wraz’ aa waaaaalaaaaa adohylaola paalama^a 

1 ukiadaad. aaallanla olakiaf^ napl^eia oraa napi^^ zaaila* 
J^ay^h laapv aaoylaakapowii, cnajduj^oa al 9 na plytaa drukawa- 
na 4 P 2 # 

• raam ffidwna z aaeylaakopair%« 



i 

! ( 

1 i 

i 



w 

1* Vaaacniaez odchylyttia_pi.wowaffa_^Z»100« 



I 



Do adehyiania pionavaer# T zaataaowano azarokapaaaairy waaiaa* 
,aiac« pmdu atalaga* Syigtial dalqoaany da ipalazda aajioiovae-a 



I 



lub amiannopr^davo /^ / praaz kandauaatar ClOt aMi p a ai a o^ 
przal 4 |cztiika P10|* Praal%aaut.k P102 aluky do odl^caania lub 
7 -al^czanla vzaaeaiacza If da i^niaada aajdoioaafjo GIOI iuh do 
maay prryra^du* 

Vap^Slcaynnlk adaliy laui a pianovaco Jaa'k Aoi^la okra4ia«i^ 

ny naataw^ przal^aanika P 103 * Minia^lny aapdlczyimik adohyla^ 

nia wynaai 5 aV/dz« | 

W oalu aa^^cr^l^oia Xnnyoh aapdlcirynnik^w aplaanycli na aakak* 
niJoi pakrptla p«*aal.%oanlka P103 dal%o»ana a^ adpawladnla j 
praoyayjna daialnlkl napi^ia* Na waj^aka wzaMnni rav-a Y I 

praali|cxana a^ dalalxtlki lit) 1t10» 1i10O» lifOOO* 

Ozialniki ta ai% tak abudowaua, aby poaiadaly jadnakoaa para* 

■a try wajkciowa / IMft //27pP/ no waayatkfoh pazycjaok praala-^ 
oznika l‘103* KaUkdy oalon dalalalka paaxada alaiaanty koiapan* ^ , 
auj^aa C lub ftC « aalu aapavrnlania praaoaaaanla tapulada Inb , , 
aniakaataloaii* Sycnal a wyjAela praal^canika PtOJb praaz 
rasyatar rkunalatfly da Dia<ca kaadanaatar CUO daiaooaH] 

oy jaat da 'jra^cla rbknloawaijti wtkmika xrkdtawago T101 

k 



I- 



p 



E 

K««y»t«r RII 5 Bab«Kpl»oxa pr««^ pr»««t*ro««nl«n pr^<S^trjn 
brmmlci irfluicystor* T 101 . Rvcystor RMk uatala razyatanojf 
v«jioi»«r^ wt 6 ruika :^>r^lova 4 ^« 

Dlody 0101 i 0102 zabaspiacza Ji| uklad przad prxastvrowuiieH 1 
napipciovyn. PotancJOMtr ra^lacyjpy RrlOl / SYHETRYZACJA / ) 
r^tmovakny obw^d vajAcia w/i$ wcmacnkt oaa, podaj^o ataiy po- | 1 

I 

tencjal na bracUcf iraoayatora T102* I 

Naat^pny steplati zraaiizowany na oz^Aoi ukladu sealanai^a 
US101* Jaat rbAniooarya wtArnlklaa aaltarowya» « ktArya odbyva 
sip padziai syi^nalu w stosuaku 1 i 1 » lit, 1 f%w suLlatoaAol ! 
od naatawy praaipcznlka P103^ Naatfpnya atapnlaa Jaat rAani* | 
eovy vzucxiiaca napipoievy wykonany w drufriaj cspAoi ukiadu | ’ 
aoaionaf>^o US101, Fotanc Joiaatr ra^sulacyjny Kr104 /KAL.VZMc Y/ j 
us tala wzaomiiania ta^o stapnia, Jak rAimlaa aataeoniania na* I 

f ' 

plpelowa azBMcnlacza odohylania plonaua^* Patanojoaatr ra« | : 
^lacyjny Ur 102 u'staXa punkt praoy 1 * aaeo atopnia wsuaacnla* ' 
C 7 a.« Vcaaoniony praaz tan waaiaoniacz ay^al doti^ozany Jaat | ^ 
do 2 » 6 ia<<o atopnia uziaooniaiila wykanana^e na tranay at orach i.f 

I 

T103, T104, a nast^pnia do 3 -ffO kaiicavaffa stapnia vzBU>oaienia^ 

t 4 I 

ktAry Jaat aykonaaiy na tranzyat orach T 105 1 T106* | , 

Trynary neraaiiazna Cr109, Cr,1 10 i Crin aluk^ do uatalania , 
prawldlowaj odpoviadzi impulaovaj vzaiau^nlacza Y* |> 1 

t bazaoh tran’/yaiorda TI 03 i T104 zraalizouany Jaat przaauw 
pionavy pla«ki /Rl 03 /« 

Plytk.1 odohyiatiia pionawa^o laapy oacyloakopaaa J atarowana 
si^ z kolaktordw tranzyatorda T105 i T106« Y kalavtara tranayfd 
atora TI 05 przaz atdmik aaiiiaraay T107’ pohiarany jaat sy«nal ^ 
ayzaalania aaanp tranay padataay oaaau* ^ 

t 

V 

Sy^al a>'zaalania aaanvtrznaro uayakiaany »a azaaoniacaa 
odohylania pxonoaa«a, dal^oaany Jaat da przal^oaaika P203 
/rYZW waan,/ AY2W.*aan,/, do kUra*o moAo byd dol^osany ) 

rdanxod ayemai ayzaaiaaia zaanftrzaago a gniazda 0201 pr»aa i 
atdmik aaiiiaraay 
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Voliiilrol* pr 2 «ii|ouilka >203 povoduj* odl^oeeni* ayenAlu 
vys^^wAlania w»vn^trs»«(.?o i J«dn»oz»aue dol^efnim myr^nMlu 
vyzitmlmnxm zatnif tranago* Sygn^l vyzwalaj^oy * prsal^csnika 
P203 dal^oaany Jaat do aoloktora aprac^Aania /prael^oznik 




I 



I 

f 



i 



I 



P204 / , kt6ry apraf^a wmaiaouiacz wytfwalania a aygualaai wyzira* 
lajiieym avlannopr^dowo /•>./, lub ptaaa flltry aynchrotiiaac ji 

wi*ji Av/. I 

l"rzy wciinlytyai przal^ovvalku l»204 ayi^at iryawalaj^oy praana- ; 
azoriy Jaat praaa flltr llnli A/ lub raaikl /tt/ przal^ov'ana f 

przaa przal^canik P 205 . Plltr linil atanowl filtr doXaopraa- ? 

puatov}' A21^ 1 C2I0/, natoniaat R21? t C208 atacawl^ filtr 
fr6rnoprBapuato«o'» kt6ry Jaat flltraa raukl, Po przajiolu prva» j 
aalaktor aprct^kania ayc;nai vyzwalaj^ey Jaat doli^caany da r^t- 
nioowaj»a atapnia wt6rnlk6w aatitaravyob /T202 1 T203/« 

a ^ 

Daza transyatora T203 anajduja aif na potaajala uatawlanyw 
potaao Job# tram Tr201 AOZXOM/, praaz co umasliwlona Jaat raccu* 
la^Ja posiooai wyzwalauia* 

Kaatfpnia ayt;nal wya«alaji|cy przaohadzl przaz przal^ozsiik annia^ 
ny polaryzaojl P202 /#/•/ iapulada wyawalaj^cych* dzifkl ozemu , 

i 

■otliva Jaat wyzvalanla naraataj^cya lub apadaj^cya zbaezaa 
aysxiaiu wy zwalaj^oaffO* Z przal^ozuika P202 ay^al vyzwalaj^ey | 
doohodzi do r6knloowa^ wasaaoniacza wyzwalania T204 i T 205 , I 

f 

ktdra^o punkt praoy uotalouy Jaat pot anojoiaat rata rafculaoy.biy* 
Hr202» a naat^pnie Jaat kaztaltowauy biatablloyn przaautnikiaB 
K*S wyk.oaaoyB na 2*oh braaakaoh ukladu aoalonotro US201« 

Syipnal z przarzutnlka bia iabllooipa doohodal do ukladu rddnicz.— 
kujqoeeo /T206/t naatfpnia pa zrdtolozkowanlu podany Jaat do 
przarzutnljka gldwnac'o podatawy cza<«u, oraz do ukladu pracy 
au t o ma t y o zn a J • 



Cl^wuy przar^^jniic podatawy ezaau jaat przarzutclkiaa) biata- 
bllnym U— S wykananytu na 2icb trd Jwa Jiolavyoh brauikaoli u»*J.adu ^ 

acalonai^o US203- I 

Uklad praoy autoiaatyozne j podatairy ozaau aklada aip * przaraa- [ 
tnlka monoatabilaat.d / d»ie bramkx ukladu aualocat^o U6201 
ukladu calkBj^cati^ /R223 1 C2lB/ aluZ^oafeP do ali«lnacji , 

akia^o iMpulau pawatalafio z przal^ozonia ukladu monoa tabllnac© j 
araz przarz^iixka Sctaaitta / braaka ukladu aaalouad* VSZOZ J 
i traozya ta&T207/* 

: _ i. 
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N* iryj^clu ukladu pr«cy au tMatye-Aoe J znajduja «ly bramka 
tr6 JiraJ^cloira /VS20J/ , kt6r« prsai^oza praarsutnik ^ 

podstavy czaau, pray braku lapuladir vyairalaj^cych pray uata- 



/ AUTOAORM/ w poxycji ALTO, ^ 

Z przarautnikkam i^ldvnyai podatawy eaaau 1 ukladaK pracy auta* 
aatycaaej trapAipracu Ja uklad padirryayvania abudawany a crlaou 
apA^laJ^oaeo araa przarautnika H-S/3 bramki. ukXadu scalona#^ 
US 203 /* Uki^ podtrayvyvaola sluky da uayaklvaitia taw* ozaau 
podtraynywania lapulau c«naratara .padatavy czasUf ktAry Jaat 
nlazbfdny do prawidlowaea dalalaaXa c*<naratara padatawy caaau 
oraz da uaoAllwiania pawratu plaadci.^ ktAry odbywa ai y « akoii* 
eaanya czaaia* 

OpAAniaoia ukladu podtrzyniywania Jaat wyanaczana przar tpojaaaiod 
•ci wapdibiaAala do naataw czaa/dz przai^canika P207* 

Mozllwa Jaat rAwnlad plymia ra^laoja czaau padtrayaiywania 
patancJoaatraNi Pr205 /STAB* V*CZ«/y dzipki ozaau uiatwlona Jaat 
vyzwalanla przabla^w « zakraala duAych oafiatatliiraAol* 
Przarzutnik glAwny podatawy ozaau ^anaruja lapaia, i^tAry przaa 
dzlalAik akoaippiiBawany /UZkO i R239/ ataruja kluczaa liita#.ra» 
tora /T209/. 

Lntei^rator {jouaruja iaipula pXlokaztal tny^ ktAra^ia naabyl»ia 
zalania aif w zalaknoAci ad poJaaHiodei i razyatancjl 
uatawlanyeb przaAi|omlklaM P207. Kondaaaatar ladawany t Jaat 

atalya pr%daa doatarczanya przaa ArAdlo pr^dowa / T208 1 Hj, /*^ 
Do kallbracji pri|du irAdla pr^dowae^a aXuAy patauojoawtr ra«»>- 
Laoyjny Pr201* ' 

Na vyjAciu (?aaaratara padatawy czaau anajdwja aif dzlalalk na- 
pi«oia / 0203 - U207* RrZOk i R233 / wapAipracu J^oy * traaay- 
atoraa TZlO^ ktAry amianta a tan glAwneca przarxutnxka padatawy 
ozaatiy po oa i^snlpeiu ai^plXtudy iopulau plAaKaztaltaatro » uata> 
wionaj patanc Joaatraa Rr20A* 



wionyw prz.aA^erjiikti rodzaju pracy padatatwy ozaau F206 
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VffMcnlacK •dchylanla p^si •!■«£■« stvrovany j«*t sy(cn«l 0 in 
» r*n«rator« pod«tavy c^asu / lub Byenalem zewn^trznyn 

/ ^ZEW^ * Wyb4r tyoh 9yemal.6w 0 dbyva prval^oxiiikiaa P201* 

Pierv«z« dwa •tapoi* wsiaaontacKa odehylanla pozi«aa<>o stanowl^ 
waaacniac* c prsal^oeanyiR •prs^awaleni rvretnya, wyanacza.jt|eyi« 
J«na viMMacnianl*. * | 

Traxiayatar T 3 OI Jasi wt^rnikl«M »al tcrowaayn wvjiclowya, na* 
tonlast tranzyatar Ty02 Ja«t stopcilfrai wKaaonia j^aya. 

Cba^d basy T301 Jaat punktam auauj^cya aygnaly odehylanla pa- 
slaaa^o, patano Jaaatru przaauvu paeioaaeo /Rr 30 l/, oraz 
lu a iralpai aprafkania zwiratnaffo* 

Przaa raryatar Rr303 1 patane Jaaatr ra^lacyjny Pr 302 t^opz'a- 
wadaany jaat aycptai odohylania paaloaMk^. ^ 

Trywar Cr301 aluity da kampanaaoji azvatotllwaioiawa j daialnika 
wejicloaa^o* Kallbraojf wcaacnlanla uatala aif potanc Janatraai 
raf^lacy jnyai Rr302« Z patana jowatru przaaviau uzyskxija a|Lf » 
ra^lowatiy nla ataly poslan naplfola auaiuJi|oy alf a ay<snalaa ' 
odehylanla paziaaiaffa. i;al%^ aprzf*anla zvratnaiiio praal^cza 
aif przaii|cznikiaa P9^>1* 

V pocyoji x3 wzaaoniaola awaaciniaeza raAnla plf<5 razy w', ata* 
aunku do pezyoji xl« 

¥ pezyoji *1 w aprzyaanla zwratna<;^a achodz^ raxyatary 

R 3 I 2 1 r^vnala^la do niaea raayaior «3’0 A pataiicjamatr, racu- j 
lacyjny Rr 30 ^i» Raiaoaaiania *3 uzyakuja al# praaz edl^czaiile f ( 
eraifzi z razyataraw U 312 * |j 

Trynary Cr302 1 Cr303 alu±^ da koaipanaacjl azf atotllwo^elowa j j 

(^Ifzi aprzfaaiila •vrotna^o. | 

roiancJoMatraai ra/rulaay jnyn Rr303 eatala aif iakl pankt ' nraey j 
vzauacniaeza pt*zy waaiacnlanla x1« da zalana azaaanianla x5 nl® • 
pavaduja aaiiauy purktu pracy na ayjAclu azaMcalacza* j 
2 tranzyatora T302 ay»^al odehylanla pazloaafto podawany , jaat 
przaz razyatar R 31 ^ na ayaatryozny wzaacnlacz kancavy odohyla* 
nla pozlo«a«a zloZoay z tranzyatorAw T303 1 T 30 k, podparty 
irddlaa pr<fdowyia zbudovauayw na tranzyatorza T 30 ‘>. 
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osojrlo^kogowej 

Z.400. 

f 

N^pivci* sAall«j%o« « alaoi 220V , abnlAona praas tranafo* 

rMtor i wyprostowaoa prxas Moatak praatowiixozy podawane ' 
jaat ua wajAcia atablllaatora axararowag^o / kolaktoV' tranay- 
etora T403 /• 4 pr*y|»adku aaalXanla * akumulatora zewn^trz* 
naco 12, napifoia raaiXa.Iac* podaaana Jaat przaz (j;r»^a*da 
C401 i tr402 na naa^ 1 koXaktar tranzyatora T403, 

Kapipoia zaailajH’ « uzyakiije aif z *ryji6cla wt6rnika 

anitarowero T401 , kt6ry Jaat podparty na pataucJaXe ediiJial 
aieiiia / cLioda Zer>ara U407 /• 

Dioda AwietX^ca Di^Ok atanovl wAlvas^ik wlRozenia aparatu. 
SiabiXixatoi' azarao;o«ry poaiada uklad porownanj.a zhudewaiiy 
na ukladzie acalonym US401 , UtiSra^o napifcla odiilaalauia * 
uzyakuje alp r6wnia2 z diody D404. iiycnaXam pordwnania ata- 
bilizatora Jaat aapiycla 4 ^ 15 V uzyakXaana z wyj^cia przatw^r* 
nicy. I*rzatworYiioa akXada sl^ z tranafoi'aiatora przetwomiey 
TR402 araz tranzya torda przeX^ozaJ^cych T4 o 6 i T407. 

^Dostarcza ona naplv^# ktdra pa vypraatowaniu aynosz^ ♦I^Y, 

•13Vj «400V, ♦1200V / po trzykxotnyin poaiaXanlu / oraz 

naplfcia larzenia laaipy oacyloakopowa J . I 

k caXu rozja^nlania bia^ robocze#5;o pXaaikl zaatoaowany jaat 
uklad odiwarzauia skladowej stalej, atorowany Inpulsajai za 
wzmacniacza roa Jalniania. 

Wzoiacniacz ru» Jalnianla ataraaany Jaat aycnaiam s prz4rzut— 
nika 4 fX<Svna£;o podatawy czaau. Sy^^ial tan doclaodzi do bas^y 
tranzyatora T40>, w ktdrytn xoataja w/j»ocnlony w zalaAnolcl . 
od punktu pracy oatawianyai ra<pjXatora« uaplycia /kr402f» 

- T4o 4 /, a nanit-pnia przaa atdrnlk awltaroay /I’4o8/ b 
atarujo uklad adtwarzanla akladowaj ataloj, akladaj^oy *iv f 
z koodenaatar4« C4a0, C431, dl^d 1^424, 01*26, 1)427 i razyato- I 
ro 11434 . Kondanaator C420, diody i)426 1 D427 orai: razyator 
R434 atanowi^ podaajacz naplfoia ^ ayt^ialu ktdry izyatvl^J® f 
na wajaciu kondaiiaat ora C420 /, podpai^ty na potanojalo ':katody«| 
Kondanaatar C4JI aluly «lo popraay osaau uaroatu ImpuXau ata- 
ruj»|ca^;:a aiaik«| pierwazaj Xanpy oacyloakopowa J. 
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P«t«DC JOMtr ' r^ulttoy^y HrkO^ «raz dlod« DkZk «lua<| H9 
k»r«koJi ja*ae*<l Immpy •aoyloskopow* ezyLi u«taX«<ilA 



wnplttudy 8kl«o«weJ sygnalu s przetwomioy* 



• >T 



5 * IgfXibrater Z»^00. 





%• 

V ulUadzi* kAllbrkt^rm uiaj4uj» »lf g«n«rftt«r kstabilny zba* 

dovany na S-'Oh. brMkAch ukladu •calanvgo US 5 OI , kt6vgm 9 sy* 

\ 

• i*tl.i%roi 6 praey vy-Andczona J*«t wartdiei.^ kondensat^rdtt 
C90f i 0502 , oraz razystordw R501 i k502» $y(siml s »*n«r«tfl«i| , 
o 0 apatatlltraici ok. 1,3 kHa stanaj* przarsutnlk bi«tabiioy 
B» 2 , kt^lry sludy d* paprawivni.* ksetalta iapulsu wyjiolvm^. 
laplitiida prz«bi 0 eu vyj4cl«v0r<> fV ustalana Je«t potato j 
tr«B rs^lacyjnym Rr591« 







DKi«4«ai« poaacsegoloych ro4Mjd« I 
uktadu podatawy czaau I 

- wjawalanA 

- autmnatjrcaxiia wyawalana 


1- ' 

% 


prawidXowa lub dXa | 


4« 


Vysaalanla aaamvtrzna okraau 2 da« 

• • pray 50 Ha 

. • ^ " pray 2 Ifila 

- •*<>*• pray 15 MHa 

- • TT-T • pray 50 Ha 

- • Tt^l • pray 20 kHz 


■ 

i 


1 

praaidtowa lub nia 


4b 


Wyzwalania zawnptrzna aygnakaa IT 

- pray 50 Us 

• ■'v» pray t UHa 
a pray 15 UUa 




I • 

prawidlaaa lub nia j 


4c 


Prdg ayawalafila aawnftrznago 
Pr^g ayawaXaAie zawnptrsnago 




f I 

, » , 


0,5 da« 1 
0,5 T } 


4d 


Pozlcn wyzwalania pray 1 kiis 

- " ♦ wa«n* 

• " • " wawn<i 




7.2 ii. 

7.2 


i 

: J 




Kallbraeja ododylanla 1 za«mx5 




4 da* 


6 da« j 


5b 


Paaso praanlaalenla ayatviu edchy^ 
lanla X aaiiiu 




),» <*• 


] 

- i 


Kal 


ibrator aawnctrzny • 1 T 




4»5 dz« 


5.1 dz« 












! 

i 

I 



